
И Н Д И К А Т О Р Ы М Н О Г О О Б О Р О Т Н Ы Е С Ц Е Н О Й Г О С Т 
Д Е Л Е Н И Я 0,001 и 0,002 мм 

9696—82 
Технические условия 

Multi-revolution dial indicators graduated Взамен 
in 0,001 and 0,002 mm. Specifications ГОСТ 9696—75 

ОКП 39 4214 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 фев
раля 1982 г. № 637 срок введения установлен 

с 01.01.84 

Настоящий стандарт распространяется на многооборотные ры-
чажно-зубчатые индикаторы е ценой деления 0,001 и 0,002 мм 
(далее — индикаторы) . 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2 ) . 

1. ТИПЫ. О С Н О В Н Ы Е П А Р А М Е Т Р Ы И Р А З М Е Р Ы 

1.1. Типы, основные параметры и ра змеры индикаторов долж
ны соответствовать ука з анным на черт. 1 и в табл . 1. 

Т а б л н ц а 1 
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П р и м е ч а н и е . Чертеж не определяет конструкцию индикатора. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я индикатора типа 
1 М И Г класса точности 1 с ценой деления 0,001 мм: 

Индикатор 1 МИГ—1 ГОСТ 9696—82 

То же , класса точности 0: 

Индикатор 1 МИГ—0 ГОСТ 9696—82. 

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3 ) . 

1.2. Измерительные наконечники с индикатором следует кре
пить резьбовым соединением М2,5—6H/6g по ГОСТ 16093—81. 

1.3. Присоединительный размер индикаторов — 8h7 по ГОСТ 
15593—70. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ Т Р Е Б О В А Н И Я 

2.1. Индикаторы должны быть изготовлены в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвер
жденным в установленном порядке . 

2.2. Наибольшая разность погрешностей, р а змах и вариация 
показаний индикаторов в вертикальном рабочем положении (на
конечником вниз) при температуре окружающей среды ( 2 0 ± 3 ) ° С 
не д о л ж н ы превышать значений, установленных в табл . 2. 
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Т а б л и ц а 2 

П р и м е ч а н и е . Под (Наибольшей разностью погрешностей индикатора 
понимают наибольшую алгебраическую разность значений погрешностей на про-
веряемом участке при прямом ходе измерительного стержня. 

Под вариацией показаний понимают среднюю разность между показаниями 
индикатора в одной точке шкалы, полученную в результате 5 измерений при 
подводе на 20 делений к этой точке с двух противоположных сторон. 

Под размахом показаний понимают наибольшую разность между отдель
ными повторными показаниями индикатора, соответствующими одному и тому 
же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних 
условиях. 

1 МИГ и 2 МИГ 1 МИГ и 2 МИГ 

класса точности 1 класса точности 0 и 1 

Черт. 2 

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3 ) . 

2.3. По з ака зу потребителя индикаторы изготовляют для ра

боты в любом из ука занных на черт. 2 положениях , при этом 

предел основной допускаемой погрешности поверяют только в 

заданном рабочем положении. 

(Измененная редакция, Изм. № 3 ) . 

2.3а. Измерительное усилие индикаторов должно быть не более 

2 Н . 
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Колебания измерительного усилия для индикаторов типа 1 М И Г 
должно быть не более 0,5 Н, а для индикаторов типа 2 М И Г — 
0,7 Н. 

(Введен дополнительно, Изм . № 3 ) . 
2.4. Средняя наработка на о т к а з — н е менее 1300000 услов

ных измерений. 
Критерием отказа является нарушение работоспособного со

стояния индикаторов, приводящее к невыполнению требований 
пл. 2.2 и (или) 2.3а. 

Под условным измерением понимают двойной ход наконечника 
в пределах не менее 1/2 диапазона измерений. 

(Измененная редакция, Изм . № 2, 3 ) . 
2.5. Механизм для установки индикатора в нулевое положе

ние должен быть с пределом регулирования не менее 20 делений. 
2.6. Общий ход измерительного стержня должен превышать 

диапазон измерений индикатора не менее чем на 1,5 мм. 
2.7. Измерительный стержень индикатора должен перемещать

ся п 1авно , без заеданий. При нажатии на стержень в направле
нии, перпендикулярном к его оси с усилием 1 Н, изменение по
казаний по шкале не должно превышать 0,5 цены деления 
П! К а Л Ы . 

2.8. Индикатор должен быть оснащен корундовым наконечни
ком со сферической измерительной поверхностью с радиусом сфе
ры 5 мм и арретирующим устройством. 

По заказу потребителя индикаторы следует изготовлять с ко
рундовым плоским наконечником диаметром 8 мм. Допуск плоско
стности измерительной поверхности 0,2 мкм. 

Параметр шероховатости измерительных пов ер хнос т ей— 
Rz<=0,1 мкм по ГОСТ 2789—73. 

(Измененная редакция , Изм . № 3 ) . 
2.9. Параметр шероховатости наружной поверхности присоеди

нительной гильзы индикатора — Ra<= 0,63 мкм по ГОСТ 2789—73. 
2.10. На шкале индикатора должны быть нанесены четкие от

метки в виде штрихов. Оцифровка шкалы индикатора , шкалы ука
зателя оборотов должна быть двойной двунаправленной, разной 
по цвету. 

(Измененная редакция , Изм . № 3 ) . 
2.11. Длина деления шкалы должна быть не менее 0,9 мм. 
2.12. Ширина штрихов и стрелки над делениями шкалы долж

на быть 0,15—0,25 мм. Ра зница в ширине отдельных штрихов в 
пределах одной шкалы не должна превышать 0,05 мм. 

(Измененная редакция , Изм. № 3 ) . 

2.13. (Исключен, Изм . № 3 ) . 

2.14. Конец стрелки должен перекрывать короткие штрихи не 
менее чем на 0,3 и не более чем на 0,8 их длины. Расстояние ме-
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жду циферблатом и стрелкой, включая ее конец, не должно пре
вышать 0,5 мм. 

(Измененная редакция, Изм. № 3 ) . 
2.15. (Исключен, Изм. № 3 ) . 
2.16. В нерабочем положении индикатора стрелка должна на

ходиться слева от оси симметрии индикатора на расстоянии не 
менее 20 делений. 

2.17. (Исключен, Изм. № 3 ) . 
2.18. Наружные металлические поверхности индикаторов, за 

исключением поверхности измерительного стержня и наконеч
ника, должны иметь надежное защитное покрытие по ГОСТ 
0 .306—84 и ГОСТ 9.032—74. 

2.19. Полный средний срок службы — не менее 5 лет. 
Критерием предельного состояния индикатора является износ 

пли поломка шпиндельной пары, приводящий к невыполнению тре
бований пп. 2.2 и (или) 2.3а. 

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3 ) . 
2.20. Срок сохраняемости индикатора в уп аковке - не менее 

двух лег. 
2.19, 2.20. (Измененная редакция, Изм. № 3 ) . 
2.21. Среднее время восстановления индикаторов — не более 

4 ч. 
2.22. Индикаторы в упаковке для перевозок должны выдержи

вать : 
транспортную тряску с ускорением до 30 м/с

2
 и частотой от 80 

до 120 ударов в минуту; 
перепад температур от минус 50 до плюс 50°С; 
относительную влажность 9 8% при температуре 35°С. 

2.23. Масса индикатора — не более 0,13 кг. 

2.20—2.23. (Введены дополнительно, Изм. № 2 ) . 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. В комплект индикатора должен входить измерительный 
наконечник со сферической измерительной поверхностью. 

К индикатору прилагают паспорт, инструкцию по эксплуата
ции по ГОСТ 2.601—68, а т акже футляр . 


