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Настоящий стандарт распространяется на микрометрические 
глубиномеры (далее — глубиномеры) , предназначенные для из
мерения глубины пазов и высоты уступов до 300 мм. 

Требования пп. 1.8; 1.9; 2.2—2.4; 2.6; 2.8—2.11.3; 2.12; 2.17; 2.18 
и 4.1 настоящего стандарта являются обязательными, другие тре
бования — рекомендуемыми. 

1.1. Глубиномеры следует изготовлять : 
с отсчетом по шкалам стебля и барабана (ГМ) (черт. 1); 
с отсчетом по электронному цифровому устройству (далее — 

цифровое устройство) и шкалам стебля и барабана (ГМЦ) 
(черт. 2 ) . 

1.2. Диапа зон измерений глубиномеров, мм, типа: 

ГМ25 и ГМЦ25 — от 0 до 25 мм; 
ГМ50 и ГМЦ50 — от 0 до 50 мм; 
ГМ75 и ГМЦ75 — от 0 до 75 мм; 
ГМ100 и ГМЦ100 — о т 0 до 100 мм; 
ГМ150 и ГМЦ 150 — о т 0 до 150 мм; 
ГМ300 — о т 0 до 300 мм. 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 
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1.3. Цена деления шкалы барабана глубиномера — 0,01 мм. 

1.4. Ша г дискретности цифрового устройства — 0,00; мм. 

1.5. Длина и ширина основания — не более 100X25 мм. 

1.6. Шаг микрометрического винта — 0,5 мм. Измерительное 
перемещение микрометрического винта — 25 мм. 

1.7. Диаме тр измерительного стержня — не более 5 мм. 

1.8. Измерительное усилие глубиномера — от 3 до 7 Н. 

Колебание измерительного усилия в пределах указанного диа

пазона измерений глубиномера — не более 2 Н. 

1.9. Глубиномеры типа Г М Ц должны обеспечивать выполнение 
функций, характеризующих степень автоматизации, в соответст
вии с перечнем, приведенным в приложении. 

1.10. Глубиномеры типа ГМЦ следует изготовлять с встроен
ным цифровым устройством или с выводом результата измерения 
на внешние устройства. 

П р и м е ч а н и е к черт. 1, 2. Чертежи не определяют конструкцию глу
биномеров. 
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1.11. Электрическое питание глубиномеров типа Г М Ц с встро
енным цифровым устройством должно быть от автономного 
встроенного источника питания. 

Электрическое питание глубиномеров, имеющих вывод резуль
тата на внешние устройства, — от автономного встроенного источ
ника питания и (или) от сети общего назначения через блок 
питания. 

1.12. Глубиномеры с верхним пределом измерения до 150 мм 
следует изготовлять классов точности 1 и 2, а свыше 150 мм — 
класса точности 2. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я глубиномера с от
счетом по шкалам стебля и барабана при диапазоне измерения 
от 0 до 100 мм класса точности 2: 

Глубиномер ГМ100 — 2 ГОСТ 7470—92 

То же, глубиномера с цифровым устройством при диапазоне 
измерения от 0 до 150 мм класса точности I: 

Глубиномер ГМЦ150 — 1 ГОСТ 7470—92 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Глубиномеры следует изготовлять в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта по конструкторской документации, 
утвержденной в установленном порядке . 

2.2. Предел допускаемой погрешности глубиномеров (в преде
л а х перемещения микрометрического винта) при температуре ок
ружающей среды ( 2 0 ± 5 ) ° С и нормируемом измерительном уси
лии, а т акже при з ажа том или отпущенном стопоре должен соот
ветствовать указанному в табл . 1. 

Т а б л и ц а 1 
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2.3. Допуск плоскостности измерительной поверхности основа
ния глубиномеров — 0,9 мкм — для глубиномеров класса точно
сти 1; 1,8 мкм — для глубиномеров класса точности 2. Допуска
ются з а в алы измерительных поверхностей на расстоянии не более 
1 мм от края . 

2.4. Настройка глубиномеров должна проводиться с помощью 
установочных мер. 

Номинальная длина установочной меры, предельные отклоне
ния длины, суммарный допуск плоскостности и параллельности 
измерительных поверхностей установочных мер указаны в табл . 2. 

Т а б л и ц а 2 

2.5. Измерительная поверхность стержня должна иметь сфери
ческую форму радиусом 5 мм. Смещение центра сферы от оси 
стержня не должно превышать 0,3 мм. 

По з ака з у потребителя измерительная поверхность стержня д л я 
глубиномеров класса точности 2 может быть плоской. Допуск 
плоскостности измерительной поверхности стержня — 0,6 мкм. 

2.6. Измерительные поверхности стержней должны быть осна
щены твердым сплавом по ГОСТ 3882. По з ак а з у потребителя 
стержни следует изготовлять с з акаленными измерительными по
верхностями. 

2.7. Твердость закаленных измерительных поверхностей стерж
ней, основания и установочных мер должна быть не менее 
59 HRCэ. 

2.8. Шероховатость измерительных поверхностей основания , 
стержней глубиномера и установочных мер по ГОСТ 2789 долж
ны быть: 

Ra<=0,2 мкм — для основания; 
Ra<=0,04 мкм — для стержней с з акаленными измерительны

ми поверхностями и установочных мер; 
Ra<=0,08 мкм — для измерительных стержней, оснащенных 

твердым сплавом. 
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2.9. Глубиномеры должны иметь трещотку (фрикцион) или 
другое устройство, обеспечивающее измерительное усилие в соот
ветствии с п. 1.8. 

2.10. Глубиномеры должны иметь стопорное устройство для 
закрепления микрометрического винта. При з ажатом стопоре ми-
к р оме т рич е сий винт не должен перемещаться под действием уст
ройства, создающего измерительное усилие. 

2.11. Т р е б о в а н и я к у с т р о й с т в у о б е с п е ч и в а ю щ е 
м у о т с ч е т п о ш л а к а м с т е б л я и б а р а б а н а 

2.11.1. Конструкция глубиномера должна обеспечивать возмож
ность установки на нулевой отсчет. При нулевом отсчете началь
ный штрих шкалы стебля должен быть виден целиком, но 
расстояние от торца конической части барабана до ближайшего 
края штриха должно быть не более 0,1 мм. 

2.11.2. Расстояние от стебля до измерительной кромки бара
бана у продольного штриха стебля должно быть не более значе
ния, указанного на черт. 3. Угол а/2, образующий коническую 
часть барабана , на которую наносится шкала , должен быть не 
более 20°. 

2.11.3. На стебле глубиномера должна быть нанесена шкала с 
продольным штрихом с миллиметровыми и полумиллиметровыми 
делениями. 

Коническая часть барабана должна быть разделена на 50 де
лений. 

Начальные штрихи на шкала х и штрихи, соответствующие каж
дому пятому миллиметру на шкале стебля и к аждому пятому 
миллиметру на шкале барабана , должны быть удлиненными и 
оцифрованы. 

2.11.4. Длина деления шкалы барабана должна быть не менее 
0,8 мм. 

Ширина штрихов шкал и продольного штриха на стебле долж
на быть от 0,08 до 0,2 мм, при этом разность ширины штриха 

1 — поверхность стебля; 2 — изме
рительная кромка; 3 — барабан 

Черт. 3 
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барабана и продольного штриха стебля должна быть не более 
0,03 мм. 

Допускается ширина всех штрихов не более 0,25 мм, если 
Л тина деления шкалы барабана более 1 мм, при этом разность 
ширины штриха барабана и продольного штриха стебля должна 
быть не более 0,05 мм. 

2.12. Наружные поверхности глубиномеров, за исключением из
мерительных стержней, измерительных поверхностей основания, 
измерительных поверхностей установочных мер и микровинта, 
должны иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.303. 

2.13. Средняя наработка на отказ глубиномеров типа ГМ дол
жна быть не менее 50 000, а типа ГМЦ — не менее 100 000 услов
ных измерении. 

Под условным измерением понимается перемещение микромет
рического винта до контакта измерительных поверхностей с объ
ектом измерения. При этом перемещение микрометрического винта 
должно быть не менее Уз значения измерительного перемещения, 
указанного в п. 1.6. 

Критерием отказа является нарушение работоспособного со
стояния глубиномера, приводящее к невыполнению требований 
пп. 2.2 и 2.3. 

2.14. Среднее время восстановления работоспособного состоя
ния глубиномеров типа ГМ — не более 3 ч, типа Г М Ц — не бо
лее 8 ч. 

2.15. Полный средний срок службы глубиномеров — не менее 
6 лет. 

Критерием предельного состояния глубиномеров является по
ломка или износ микрометрического винта или фрикциона, приво
дящие к невыполнению требования п. 2.2 и характеризуемые не
возможностью или нецелесообразностью восстановления поломан-
выл или изношенных элементов. 

2.16. Срок сохраняемости глубиномеров — не менее 2 лет. 

2.17. К о м п л е к т н о с т ь 

2.17.1. Глубиномеры должны быть укомплектованы: 
при диапазоне измерения 0—50 мм измерительными стержнями 

для измерений в диапазонах измерений 0—25; 25—50 мм и устано
вочной мерой длиной 25 мм; 

при диапазоне измерения 0—75 мм измерительными стержнями 
для измерений в дипазонах измерений 0—25 : 25—50; 50—75 мм 
и установочными мерами длиной 25; 50 мм; 

при диапазоне измерения 0—100 мм измерительными стерж
нями для измерений в диапазонах измерений 0,25; 25—50; 50—75; 
75—100 мм и установочными мерами длиной 25; 75 мм; 

при диапазоне измерения 0—150 мм измерительными стержня
ми для измерений в диапазонах измерений 0—25; 25—50; 50—75; 
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75—100; 100—125; 125—150 мм и установочными мерами длиной 
25; 75; 125 мм; 

при диапазоне измерения 0—300 мм измерительными стержня
ми для измерений в диапазонах измерений 150—175; 175—200; 
200—225; 225—250; 250—275; 275—300 мм и установочными ме
рами длиной 175; 225; 275 мм. 

П р и м е ч а н и е . Комплектация глубиномеров при диапазоне измерения 
0—300 мм измерительными стержнями для измерений в диапазонах измерений 
0—25; 25—50; 50—75; 75—100; 100—125; 125—150 мм и установочными ме
рами длиной 25; 75; 125 мм — по заказу потребителя. 

Комплектация глубиномеров класса точности 2 измерительны
ми стержнями с плоскими измерительными поверхностями — по-
з ака зу потребителя. 

2.17.2. К глубиномеру должен прилагаться паспорт по ГОСТ 
2.601. 

2.18. М а р к и р о в к а 
2.18.1. На каждом глубиномере должны быть нанесены: 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
цена деления шкалы барабана или шаг дискретности цифрово

го устройства глубиномеров; 
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изгото

вителя; 
диапазон измерений глубиномеров ; 
год выпуска. 
2.18.2. На установочной мере должна быть нанесена номиналь

ная длина установочной меры. 
2.18.3. Маркировка на футляре глубиномера — по ГОСТ 13762. 
2.19. У п а к о в к а 
2.19.1. Глубиномер должен быть упакован в футляр , изготов

ленный из материалов по ГОСТ 13762. 
2.19.2. Упаковка глубиномеров — по ГОСТ 13762. 


